SASTAV

Prah koji je sastavljen od trikalcijum silikata, cink oksida

i povidona.

Vodeni rastvor od kalcijum hlorida i polikarboksilata.

NAMENA

Trajno zatvaranje korenskog kanala.

KLINICKA KORIST

Ocuvanje funkcionalnosti zuba.

POPULACIJA KOJOJ JE NAMENJEN

Stalni i zreli zubi.

INDIKACWE ZA UPOTREBU

Trajna ispuna korenskog kanala u kombinaciji sa

gutaperka Stapi¢ima u slu€aju upaljene ili nekroti¢éne

pulpe.

Trajna ispuna korenskog kanala u kombinaciji sa gutaperka

Stapic¢ima nakon ponovljene procedure lecenja.

BioRoot™ RCS je pogodan za upotrebu kod tehnike

jedne gutaperke ili hladne lateralne kondenzacije.

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na neki od sastojaka.

Nezreli ili privremeni zubi.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

TEHNICKE PERFORMANSE

Hermeticko zatvaranje korenskog kanala.

TEHNICKE SPECIFIKACIWJE

Vreme za pode$avanje od 45 minuta do 4 sata omogucava

dovoljno vremena za rad.

Nepropusan za zracenje, otporan na mrlje, postojanih

dimenzija, nerastvoran u te€nostima, prijanja na mineralna

tkiva i gutaperku.

SVOJSTVA

« BioRoot™ RCS je visoko biokompatibilan i
smanjuje rizik od nezeljene reakcije tkiva.

+ BioRoot™ RCS kristalizuje i stvara nepropusnu
vezu sa dentinskim tubulima.

+ BioRoot™ RCS omogucava mineralizaciju
dentinske strukture, i olakSava fizioloSki process
u kostima. Samim tim BioRoot™ RCS stvara
povoljnu okolinu za periapikalno izleenje.

» BioRoot™ RCS ograni¢ava Sirenje bakterija.

+ BioRoot™ RCS moze lako da se ukloni iz
korenskog kanala ukoliko je potrebna ponovni
tretman.

KLINIEKE PERFORMANSE

Trajna opturacija korenskog kanala zrelih zuba.

OCEKIVANI ZIVOTNI VEK

Najmanje 5 godina.

UPUTSTVO ZA MESANJE

1. Prozracite prah okretanjem bocice sa prahom

dva puta i otvorite bocicu.

2. Sakupite prah kasi¢icom koja je isporu¢ena u

kutiji tako da bude poravnan sa ivicom kasike i
stavite ga na podlogu za mesanje.

3. Odvoijite jednodozni kontejter sa te¢noséu.
Uvrnite poklopac da bi otvorili. Nakapajte
5 kapi iz jednodoznog kontejnera na podlogu
za meSajnje bez popustanja pritiska.

4. Postepeno dodajte prasak u te¢nost dok ne
dobijete zeljenju konzistenciju. MeSavina se
mora napreviti neposredno pre upotrebe.

5. Odmah isperite i o€istite instrumente kako
biste uklonili ostatke materijala.

POSTAVLJANJE U KORENSKI KANAL

1. lzvrSite postupak ¢€iS¢enja i oblikovanja
korenskog kanala koristeci standardne
endodontske procedure.

2. lzaberite standardizovani master konus od
gutaperke i proverite da li dobro lezi na radnoj
duzini.

3. Isperite sterilnim fizioloSkim rastvorom da
biste uklonili ostatke irigatora i osusili bez
potpunog isusivanja korenskog kanala

4. Pripremite BioRoot™ RCS prema gore
navedenom uputstvu za meSanje.

5. Nanesite sloj BioRoot™ RCS na zidove
kanala koristeCi papirne Stapice ili gutaperka
Stapice.

6. Zavrsite obturaciju insertovanjem master
konusa od gutaperke koji je prethodno
obloZen sa
BioRoot™ RCS (tehnika jedne gutaperke)

ili sa nekoliko oblozenih gutaperka Stapica
(tehnika lateralne kondenzacije).

7. Procenite kvalitet punjenja korenskog kanala
radiografijom.

8. Upotrebite vruéi instrument za odsecanje
isturene gutaperke.

9. lzvrsite privremenu restauraciju koristeci bilo
koji privremeni materijal za punjenje.

10. Ukoliko je potrebno naknadno postavljanje,
ono se izvodi nakon potpunog stvrdnjavanja

BioRoot™ RCS, naprimer izmedu 1 nedelje i 1 meseca.

PROCEDURA PONOVNOG TRETIRANJA

Izvadite postojecu ispunu (BioRoot™ RCS ili druga

ispuna) koriste¢i konvencionalne tehnike vadenja.

Zatim pratite uputstva data u delu ,,Uputstvo za

mesSanje” and ,,Postavljanje u korenski kanal”.

UPOZORENJA | MERE PREDOSTROZNOSTI ZA

UPOTREBU

UPOZORENJA

* Ne koristite pripremljenu pastu na vise

pacijenata da bi izbegli unakrsnu kontaminaciju.

* Radna duzina u korenskom kanalu ne bi trebalo

da prelazi 2mm od radiolo$kog vrha da bi se
izbegla apikalna ekstruzija.

» Moze izazvati iritaciju o€iju i opekotine koze. Ne

upotrebljavati bez odgovarajuée licne zastitne
opreme.

« Koristite gumeni §titnik kako bi osigurali da
cement nije u kontaktu sa sluznicom ili da se ne
proguta.

- Koristite kaSicicu koja je upakovana sa
BioRoot™ RCS. U suprotnom, tehnicke
specifikacije nisu zagarantovane i mogu dovesti
do neuspeha endodontske procedure.

* Ne koristiti BioRoot™ RCS prah sa bilo kojom
te¢nos¢u osim BioRoot™ RCS te€nosti.

U suprotnom, tehnicke specifikacije nisu
zagarantovane i mogu dovesti do neuspeha
endodontske procedure.

+ Koristite prerporuc¢eni odnos te¢nost/prasak.

U suprotnom, tehnicke specifikacije nisu
zagarantovane i mogu dovesti do neuspeha
endodontske procedure.

» Nemoijte koristiti tehniku tople obturacije.

U suprotnom, tehnicke specifikacije nisu
zagarantovane i mogu dovesti do neuspeha
endodontske procedure.

« Kori§éenje BioRoot™ RCS bez gutaperka
Stapica ugrozava endodontske i procedure
ponovnog tretiranja.

ODLAGANJE

Ne postoje posebne preporuke.

CUVANJE

Cuvati na temperaturi do 30 °C; tasti¢eno od vlage.

Iskoristite prah u roku od 6 meseci nakon otvaranja.

Tec¢nost u jednodoznim kontejnerima mora da se

iskoristi odmah nakon otvaranja. Sav materijal koji

preostane treba baciti.

Iskoristite 5 te€nosti u jednodoznim kontejnerima

u roku od 3 meseca nakon prvog otvaranja folije.

PAKOVANJE

Komplet za 35 aplikacija sadrzi:

+ 35 te€nosti u jednodoznim kontejnerima

» 1 bocica od 15 g praska

» 1 merna kasicica

Samo za profesionalnu stomatolosku upotrebu!
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